Atzinumi 23-TA-1090
Izdrukāts 01.12.2023. 23.06
Atzinumi 23-TA-1090
Izdrukāts 01.12.2023. 23.06
23-TA-1090: Noteikumu projekts (Jauns)
Ārējo automātisko defibrilatoru uzstādīšanas, ekspluatācijas, tehniskās uzraudzības kārtība
TA saskaņojamie dokumenti
Noteikumu projekts 3.0
Anotācija (ex-ante) 3.0
MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0
Papildu dokumenti (RSU iesniegti priekšlikumi un iebildumi ārējo automātisko defibrilatoru uzstādīšanas, ekspluatācijas, uzraudzības kārtībai)
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Darba devēju konfederācija
Atzinums iesniegts
01.12.2023.
Atzinuma sniegšanas termiņš
01.12.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots
Pieejamības statuss
Vispārpieejams

	Nr.p.k.
	Projekta redakcija
	Iebildums / Priekšlikums
	Autors

	1.
	Noteikumu projekts
6.7. šo noteikumu 6.4. apakšpunktā minētās pārbaudes veic vismaz reizi mēnesī.
	Iebildums
LDDK iebilst pret 6.7. punktā piedāvāto pārbaužu veikšanas intensitāti.

Skaidrojam, ka tiesību akta projekta izziņā norādīts, ka vidējais defibrilatora garantijas laiks ir četri līdz astoņi gadi, atkarībā no ražotāja. Ja katru mēnesi jāveic vizuālā apskate un tā jāatspoguļo pārbaudes žurnālā, tā ir nesamērīga prasība un rada ievērojamu papildus administratīvo slogu.

Priekšlikums:
Ņemot vērā defibrilatora salīdzinoši garo garantijas laiku, būtu piemērojamas retākas vizuālās pārbaudes, piemēram, vienu reizi ceturksnī.
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6.7. šo noteikumu 6.4. apakšpunktā minētās pārbaudes veic vismaz reizi ceturksnī.
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